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Introducción Acinetobacter baumannii (ABA) es un patógeno Gram negativo multirresistente 
que causa infecciones nosocomiales. Sulbactam, un inhibidor de las β-lactamasas, exhibe 
actividad antibiótica contra ABA y se considera una opción óptima en tratamientos combinados 
para infecciones moderadas o severas (IDSA). CLSI definen puntos de corte (PC) para ampicilina-
sulbactam (AMS), mientras que EUCAST no emite recomendaciones para ABA. 
Objetivo Revisar los PC para la difusión por discos de AMS 10/10 ug según CLSI para la 
categorización de la susceptibilidad al sulbactam frente a ABA. 
Materiales y Métodos Se incluyeron 70 aislamientos de ABA del repositorio del LNR y 4 
organismos ATCC (K. pneumoniae 700603, E. coli 25922, E. coli 35218 y S. aureus 29213). La 
caracterización molecular de las β-lactamasas se realizó mediante PCR y/o secuenciación 
(Sanger o NGS). Carbapenemasas incluidas: 28 blaNDM, 2 blaNDM+blaOXA23, 1 blaIMP y 39 
blaOXA-23. Se realizaron pruebas de difusión en disco y dilución en agar, por duplicado, 
siguiendo recomendaciones del CLSI. Se emplearon discos comerciales (Oxoid) y dos marcas de 
medios de cultivo (BD/Difco y Britania). Se utilizaron los promedios de las zonas de inhibición y 
CIMs. Los PC bajo revisión para el disco de AMS (10/10 µg) son: ≤11 mm (resistente), 12-14 mm 
(intermedio) y ≥15 mm (sensible), correspondiendo con valores de CIM de sulbactam de ≥16 
µg/ml, 8 µg/ml y ≤4 µg/ml, respectivamente (M100-S34). Se calculó la concordancia categórica 
(CA) y los errores muy mayores, mayores y menores. Se utilizaron Microsoft Excel y Python 
Software Foundation (3.10.12) para análisis estadísticos y gráficos. La búsqueda de PC 
alternativos se realizó según CLSI-M23. 
El 90% de los duplicados presentaron halos dentro del rango de +/-2 mm. El 94% de los 
duplicados presentó idéntico valor de CIM, mientras que el 6% restante, sólo difirió en una 
dilución.  
El punto de corte vigente según CLSI presentó una CA del 77% (error total 23%: 16/70), debido 
a errores menores (Fig 1A). La dispersión de halos fue mayor para las CIMs entre 4 a 16 µg/ml, 
particularmente en 8 µg/ml. (Fig. 1B). La búsqueda de PC alternativos arrojó la mayor CA (94%) 
para aquel con una categoría intermedia entre 14-18 mm (S>=19 mm, R<=13mm) (Fig 1A). Este 
PC sólo tuvo errores menores (6%). El análisis de la curva ROC para categorizar aislamientos 
resistentes reveló que el PC alternativo exhibe una sensibilidad de detección superior en 
comparación con el punto de corte actualmente en uso (Fig 1C). 
Conclusiones El análisis de correlación entre CIM de sulbactam y halo de inhibición por disco de 
AMS 10/10 µg reveló una baja CA con los PC actuales de CLSI. Se propone actualizar los PC para 
alinearse con las recomendaciones terapéuticas basadas en los valores de CIM sugeridas por 
IDSA. Se presentan PC tentativos para el disco de AMS de 10/10 µg, sujetos a re-evaluación 
frente a un panel más amplio. 
 



XVI CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 21, 22 y 23 de agosto 2024 
 

 
 


